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Identifier dans une population apparemment indemne, les femmes 
qui présentent à la mammographie une anomalie qui pourrait être 
le signe d’un cancer débutant ou d’une lésion précancéreuse.

� Mise au point, dans un deuxième temps, après confirmation de 
l’anomalie ou identification de celle-ci lors de la double lecture
indépendante. 
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• Recommandations on cancer screening.
Advisory Committee on Cancer Prevention – Vienne 1999.
EJC 2000; 36: 1473-78

• European guidelines for quality assurance
in mammography screening and diagnosis.
European Communities – Fourth edition-2006.

� Council Recommandation of 2 December 2003 on cancer screening
(2003/878/EC) 

Official Journal of the European Union L 327/34. 



CCR asbl - Centre de deuxième lecture

Programme de dépistage du cancer du sein – Assurance de Qualité

4

� Efficacité optimale
� Effets négatifs réduits au minimum

- critères et procédures de contrôle de qualité.
- enregistrement des résultats des « tests » et des résultats des
examens complémentaires. 

- évaluation quant à la qualité et à l’efficacité selon des critères 
définis au niveau européen.
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Les clichés sont lus par le radiologue de l’unité de mammographie agréée. 
Ils sont ensuite envoyés par voie internet sécurisée au Centre de deuxième 
lecture où ils sont analysés par un radiologue qui n’a pas connaissance de 
l’avis du 1er radiologue.  En cas de discordance, les clichés sont soumis à l’avis 
d’un 3ème radiologue qui doit arbitrer entre l’avis du 1er et du 2ème radiologue.

Double lecture indépendante

Objectifs:

� Contrôler  la qualité des clichés.
La qualité est en défaut dans une proportion importante des cancers de 
l’intervalle. 

� Réduire les faux négatifs: 10% de cancers, non identifiés à la première 
lecture, sont « récupérés » par la double lecture.

� Réduire les faux positifs: examens complémentaires à la mammographie 
qui ne débouchent pas sur un diagnostic de cancer.
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 Evaluation du positionnement

 Evaluation qualité technique

 Evaluation densité mammaire

 Description anomalie(s) - Face

 Description anomalie(s) - Axillaire
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 Comparaison clichés antérieurs

 Conclusions

 Recommandation
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Concordance RIS – PACS.     Vérifier s’il s’agit de la bonne personne !

1° par des procédures automatiques

?
�
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Concordance RIS – PACS.     Vérifier s’il s’agit de la bonne personne !

2° par le radiologue
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Agrément de TYPE  (DR/CR)

Agrément provisoire (1 an)
attestation de réussite exigences médico-radiologiques

certificat de conformité test d'acceptation 

Agrément définitif (5 ans + renouvellements ) 

Contrôles 
Annuels
Semestriels
Hebdomadaires
Journaliers
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CR : Computed Radiography

DR : Digital Radiography

CR DR

11/2014 32 % 68 %

10/2015 27 % 73 %

5 9

6 10

5 5

3 27

1 4
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• Evalue : 

‒ Mammographe

‒ Support d’imagerie

‒ Ecrans 

‒ Qualité d’image

‒ Doses

Les résultats sont encodés dans le registre par le 
radiophysicien ou le CCRef
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• Evalue :
– Mammographe

– Support d’imagerie (DR, CR)

– Reproductibilité à long terme

• Matériel :
– Fantôme homogène (fourni par la firme de 

contrôle technique)

– Programme de mesure d’homogénéité (fourni 
par la firme de contrôle technique)
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Les informations utiles au radiophysicien sont enregistrées 
automatiquement dans un fichier :

� Uniformité en MPV

� Uniformité en SNR

� Reproductibilité à long terme en mAs

� Reproductibilité à long terme en SNR
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Programme de lecture 
d’image

– Moniteurs de 

protocole

– Tous les jours où
station protocole
utilisée

– Par les radiologues
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Permet d’évaluer :

� La stabilité des écrans

� La calibration

� L’homogénéïté

� (Oeil du lecteur ?)

A faire tous les jours d’utilisation des écrans, pour la 
mammographie, avant le début du protocole !
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• Produire une image optimale,
� positionnement correct  = voir tout le sein,
� absence d’artéfact,
� compression adéquate, acceptable par la dame,
� bon contraste.

• Maîtriser les aspects techniques,  

• Prendre en charge les contrôles de qualité des installations. 
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• La radioprotection : si le taux  détection des cancers 
invasifs est de 6/1000, 994 dames auront un 
mammotest, donc une irradiation,  « pour rien » !   

• Il faut donc éviter de devoir recommencer les clichés 
pour insuffisance technique.



CCR asbl - Centre de deuxième lecture

Programme de dépistage du cancer du sein – Critères Qualité

21

• Taille de cassette ou de plateau adaptée

• Absence de plis ou de superposition

• Bon étalement de la glande

• Visibilité liseré graisseux post.

• Absence de flou cinétique (compression correcte)

• Dose adaptée pour contraste optimal (cf. cellule) 

• Marquage dose

• Marquage nom, date, type d’incidence et côté

• Identification correcte du numéro des clichés.
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1. Mamelon en tangence 
(et centré)

2. Pectoral visible

3. Ou distance mamelon-bord 
film = mamelon-pectoral sur 
axillaire

4. Aileron externe bien dégagé

1

.

2.

3.

4.
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Programme de dépistage du cancer du sein – Critères Axillaire

25

1.
2.

3.

4.

1. Mamelon en tangence

2. Pointe du pectoral à 
hauteur du mamelon

3. Sillon sous-mammaire  
visible et dégagé

4. Distance mamelon-pectoral 
à reporter sur Face
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• Évaluation du positionnement

• Évaluation exposition, compression, artéfacts
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Unité M MT PCI Acceptable Acceptable suite PCI
Acceptable hors 

PCI

% acceptable hors 

PCI
M MT à refaire

1 99 10 1 1 0 0,00%

2 83 0 1 0 1 1,20%

3 44 2 3 0 3 6,82%

4 58 2 5 0 5 8,62%

5 88 2 4 0 4 4,55%

6 145 8 12 3 9 6,21%

7 42 1 17 1 16 38,10% 1

8 77 3 1 0 1 1,30%

9 62 9 4 3 1 1,61%

10 118 3 5 0 5 4,24%

11 19 3 2 2 0 0,00%

12 50 10 4 2 2 4,00%

13 36 2 6 1 5 13,89%

14 20 0 2 0 2 10,00%

15 36 0 3 0 3 8,33% 2

16 4 3 1 1 0 0,00%

17 59 6 7 1 6 10,17%

18 47 0 2 0 2 4,26%

19 66 9 2 0 2 3,03%

20 50 0 5 0 5 10,00%

21 40 4 6 1 5 12,50% 1

22 63 3 15 1 14 22,22%

23 16 3 4 2 2 12,50%

24 32 2 4 0 4 12,50%

25 26 9 3 1 2 7,69% 1

26 455 18 26 3 23 5,05% 5
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Radiologues
• Formations spécifiques des radiologues ;
• Evaluation des performances des 2èmes lecteurs ; 
• Relecture des mammographies (cancers de l’intervalle, faux négatifs).
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Technologues
• Formation théorique et pratique des technologues 
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� Suivi administratif des mammotests douteux: courriers à la femme et 
courriers de rappel au médecins,

� Suivi épidémiologique: demandes des résultats des examens 
complémentaires et du diagnostic final aux unités de mammographie, 
MR, autres spécialistes,

� Evaluation de la qualité et de l’efficacité selon les indicateurs 
définis dans les « European guidelinesfor quality assurance in breast 

cancer screening and diagnosis ».
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82,7 %
RE 80 à 90 %

2,2 %

15,1 %
RE 10 à 20 %

Invasifs

In situ

?

83,3 %
RE 80 à 90 %

3,2 %

13,5 %
RE 10 à 20 %

Invasifs

In situ

?

1 001 cancers dépistés sur la période 2007-2014*

Ganglions

négatifs

72,9 %

RE > 70 %

Taille

≤ 10 mm

29,7 %

RE ≥ 25 %

Stade II+

32,8 %

RE < 30 %

1er mammotests : 504 cancers Mammotests suivants : 497 cancers

* Données complètes pour les années 2007 à 2010 suite au couplage avec le Registre du Cancer

Ganglions

négatifs

79,8 %

RE > 75 %

Taille

≤ 10 mm

39,1 %

RE ≥ 30 %

Stade II+

31 %

RE < 25 %

Traitements : conservateurs : 80,7 %

mastectomies : 19,3 %

La majorité des traitements sont conservateurs
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10.8% des cancers récupérés

par la double lecture

1 001 cancers dépistés

10,8 %

108

récupérés

1er MMT
53

MMT
suivants

55
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� Le MMT doit être transmis au CL2 dans les deux jours

� Le résultat doit être transmis au MR dans les 4 jours

Unité de 

mammographie CL2

Médecin 

référent

Moyenne = 5.4 j

Données 2013-2014: n= 29240

+ 8 jours  courrier à la 
femme en cas 

d’examens 
complémentaires 

nécessaires
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• Agréments  

• Procédures et Contrôles

• Formations 

• Suivis  et Evaluations 

6201
2139
788

6201
2139
788
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Rien oublié ?   

(*) PAS encore dans les European guidelines

*
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� CCR asbl

Rue André Dumont  5  (AxisParc)

B-1435   Mont-Saint-Guibert

@  ccref@ccref.org

� +32 (0)10 23 82 70

� +32 (0)10 45 67 95

Dépistage du cancer du sein :

web  www.lemammotest.be

@  mammotest@ccref.org

� +32 (0)10 23 82 71

Dépistage du cancer colorectal :

web www.cancerintestin.be

@   colorectal@ccref.org

� +32 (0)10 23 82 72

MERCI pour votre attention !


